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1. Na solicitacdo de reserva, para PCR System, o pesquisador deve obrigatoriamente, ler as Normas
gerais de uso do MULTILAB (ML-NGO01) e normas gerais para uso do 7500 FAST Real Time-PCR (ML-

NPCRO02), que encontram-se disponiveis no site do MULTILAB, ou podem ser requeridas por e-mail.

2. O pesquisador deve preencher completamente o formulario para a reserva do Real Time PCR, também

disponivel na pagina do MULTILAB, e encaminhar para o e-mail multilab@unesc.net. A confirmagdo da

reserva ocorrera em um prazo de até 48h apds o envio do e-mail pelo pesquisador. Caso o pesquisador
nao receba uma resposta dentro deste prazo (48h), o0 mesmo devera entrar em contato com Assistente
Técnico através do telefone (48) 3431 4518 de segunda a sexta-feira das 9h as 13h e das 14h as 18h, ou
ainda via e-mail. O formulario devera ser preenchido para a primeira solicitacao de reserva referente

a um determinado projeto e a obedecera a ordem cronoldgica de recebimento dos formularios.

3. Para projetos em que pesquisador ja tenha encaminhado anteriormente o formulario (ML- FIPCR02) a
reserva sera realizada via e-mail multilab@unesc.net. O agendamento obedecera ordem cronolégica de
recebimento das solicitacdes de reserva.

4. O acesso ao Sistema PCR 7500 FAST Real Time sera realizado pela técnica responséavel do

MULTILAB, e/ou por pesquisadores com treinamento prévio.

5. A preparagédo das placas de amostras devera ser realizada no laboratério do pesquisador e estas
deverdo ser trazidas prontas para serem analisadas noequipamento. Casos excepcionais, que
necessitem pipetar algum reagente no momento do experimento devem ser comunicados com

antecedéncia.

6. E de inteira responsabilidade dos pesquisadores, bem como a aquisicdo das placas e reagentes
especificos para essas técnicas. Este deverd pesquisar as propriedades fisico-quimicas e potencial

toxicidade das substancias que serdo utilizadas antes de iniciar o experimento.

7. Experimentos com atrasos de 30 minutos ou mais apOs hordrio de agendamento, que possam
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comprometer o horario subsequente reservado por outro pesquisador, serdo cancelados e poderédo ser

agendados novamente de acordo com a disponibilidade de horarios.

8. Os dados obtidos experimentalmente devem ser extraidos do computador somente via gravagdo em
CD-R ou DVD. Este procedimento deve ser realizado logo apdés o uso do Sistema PCR. Os dados
experimentais ficardo armazenados no computador do MULTILAB por tempo determinado, portanto o
laborat6rio néo se responsabiliza por perdas de dados;

9. E de responsabilidade do pesquisador, disponibilizar para técnica responsavel do MULTILAB um CD-R

ou DVD para aquisicdo dos dados.

10. Nao seréa permitida a andlise de dados no computador do 7500 FAST Real Time-PCR. O programa
para analises dos dados obtidos no 7500 FAST Real Time-PCR esta disponivel no seguinte endereco

eletrbnico:

http://www.lifetechnologies.com/us/en/home/technical-resources/software-downloads/applied-biosystems-7500-fast-

real-time-pcr-system.html. Na guia Software, clicar em Download para a versdo desejada - 2.0.6 ou 1.4.1).

11. Para verificar os resultados recomenda-se ao pesquisador realizar o download do software 7500
versdo 2.0.6. Para verificar todas as informacdes necessarias e sanar algumas duvidas referentes aos

termos solicitados pelo software 7500 o pesquisador devera seguir 0s seguintes passos:

a. Clicar na guia de servico da Applied Biosystems.

(www.lifetechnologies.com/br/pt/home/brands/applied-biosystems.html).

b. Apés carregar a pagina da Applied Biosystems o pesquisador devera ir até a guia Recursos técnicos, e na lista

de suporte para produtos selecionar atualizag6es de softwares.
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c. O pesquisador deverd ir até a lista de Real-Time PCR e selecionar o arquivo Applied Biosystems 7500 Fast Real-
Time PCR System.
(www.lifetechnologies.com/br/pt/home/technical-resources/software-downloads.html).

d. Uma janela contendo todas as versdes do software 7500 sera exibida e o pesquisador devera fazer o download

da versdo mais recente 2.0.6 utilizada pelo MULTILAB. (https://www.lifetechnologies.com/br/pt/home/technical-

resources/software-downloads/applied-biosystems-7500-fast-real-time-pcr-system.html).

e. Apés o término do download é sé instalar o software 7500.

Professor Dr. Ricardo Andrez Machado de Avila

Coordenador Técnico
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Assistente Técnica

Laborakirio Mulisssirios G Programa de Pos- Graduagao om Cibncias 0 Salde

Laboratério Multiusuarios do Programa de Pés-Graduagdo em Ciéncias da Salde - MULTILAB
Universidade do Extremo Sul Catarinense — UNESC, Avenida Universitaria, 1105 — Bairro Universitario. CEP 88806-000
Cricilima — SC. Bloco S - 2° Andar, lado direito.

multilab@unesc.net | (48) 3431-4518


mailto:multilab@unesc.net
https://www.lifetechnologies.com/br/pt/home/technical-resources/software-downloads/applied-biosystems-7500-fast-real-time-pcr-system.html
https://www.lifetechnologies.com/br/pt/home/technical-resources/software-downloads/applied-biosystems-7500-fast-real-time-pcr-system.html

